I技术要求（功能和质量要求）：
包一：
（一）采购清单
	品目号
	标的名称
	规格
	年使用估量
	单位

	01-1
	清洁液
	20瓶/盒，4ml/瓶
	2
	盒

	01-2
	压缩机膜片
	/
	2
	个

	01-3
	活塞环
	/
	2
	个

	01-4
	穿刺针保养包
	废液瓶相关管路*1，负压过滤器*1，管路*1，穿刺针*1
	10
	个

	01-5
	浓缩清洗液
	50ml/瓶
	2
	瓶


（二）技术服务要求
01-1 清洁液
1、预期用途:产品为强碱清洗剂，用来去除残留在XN系列全自动分析仪模块中的血液、体液和SP-10全自动血涂片制备仪中的SYSMEX溶血剂、细胞残液及蛋白质。
2、工作原理：用于防止反应仓、废料仓、探针、穿刺针、吸液管道和血红蛋白比色杯中蛋白质的沉淀。
3、主要组成成分：次氯酸钠(有效氯浓度：5.0%)
4、产品规格：20瓶/盒，4ml/瓶。
5、能匹配医院现有 XN10-B3、 XN10-B4全自动血液分析仪设备使用。

01-2 压缩机膜片
1、 产品为用于提供仪器正常运行所需的气体压力的装置，是压缩机的一部分；通过活塞运动来提供稳定的压力，以确保仪器能够正常运行。
2、 采用不锈钢材料制造，具有高强度、耐腐蚀、使用寿命长等特点。
3、能匹配医院现有 XN10-B3、 XN10-B4全自动血液分析仪设备使用。

01-3 活塞环
1、 用于控制气体的压力和流动，以确保仪器在运行过程中的稳定性和准确性。
2、 可以防止气体泄漏，同时还可以防止润滑油的劣化而引起的故障等。
3、 由锈钢材料制成。
4、能匹配医院现有 XN10-B3、 XN10-B4全自动血液分析仪设备使用。

01-4 穿刺针保养包
▲1、用途：主要用于保护和保养仪器中的穿刺针，以保持仪器的高效和准确运行。
▲2、包含必要的维护工具和材料。材料有：清洁剂、润滑剂等；工具至少包括：废液瓶相关管路*1，负压过滤器*1，管路*1，穿刺针*1。
3、能匹配医院现有 XN10-B3、 XN10-B4全自动血液分析仪设备使用。

01-5 浓缩清洗液
1、预期用途：产品为强碱清洗剂，用来清洗Sysmex全自动尿液化学分析仪，去除残留在Sysmex自动血液分析仪中的溶血剂、细胞残液及蛋白质；属于全自动尿有形成分分析仪与全自动尿有形成分数字成像设备的液体系统部件。
2、检验原理：用于预防剩余样本附着灰尘或繁殖细菌。
3、主要组成成分：次氯酸钠（有效氯浓度：5.0%)
4、产品规格：≥50ml/瓶
5、能匹配医院现有 XN10-B3、 XN10-B4全自动血液分析仪设备使用。

包二：
（一）采购清单
	品目号
	标的名称
	规格
	年使用估量
	单位

	02-1
	尿液分析仪浓缩清洗液
	500ml/瓶
	40
	瓶

	02-2
	系统清洗液
	425ml×4/盒
	3
	盒

	02-3
	梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒配板
	1个/袋
	140
	个

	02-4
	全自动尿液分析系统清洗液I
	500mL/瓶
	13
	瓶

	02-5
	尿有形成分分析仪清洗液
	500mL/瓶
	8
	瓶



（二）技术服务要求
02-1、尿液分析仪浓缩清洗液
1、组成成分：由清洗液Ⅰ由氯化钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、tritonx-100、异丙醇、苯酚。清洗液Ⅱ由tris、tritonx-100、异丙醇、氢氧化钾等组成。
2、有效期：常温保存，有效期不低于12个月。
3、预期用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于用于待测物质进行体外检测。
4、规格型号：≥500ml/瓶
5、能匹配医院现有GEB-800全自动尿液分析仪使用。 

02-2、系统清洗液体
1、组成成分：次氯酸钠，氢氧化钠。
2、预期用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于用于待测物质进行体外检测。
3、规格型号：425ml×4/盒
4、能匹配医院现有GEB-800全自动尿液分析仪使用。 

02-3、梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒配板
1、 组成成分：明的有聚丙烯（PP）
2、 尺寸：长12.8cm× 宽8.5cm±2%
3、规格型号：1个/袋

02-4、全自动尿液分析系统清洗液I
1、 预期用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于用于待测物质进行体外检测。
▲2、检测原理：表面活性剂含有亲水基团和亲油基团，通过分子中不同的基团对油相和水相的亲合，清除了油水两相的界面从而降低表面张力起到清洁的作用。
3、存储条件及有效期：2°-30°条件下密封避光存贮，有效期12个月。
▲4、主要组成成分：4%的低泡表面活性剂。
4、 规格型号：≥500mL/瓶
5、能匹配医院现有FUS-1000全自动尿液分析仪使用。

02-5、尿有形成分分析仪清洗液
1、 预期用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于用于待测物质进行体外检测。
2、 存储条件及有效期：2°-30°条件下密封避光存贮，有效期不低于12个月。
3、 组成成分：0.5%的次氯酸钠
4、 规格型号：≥500mL/瓶
5、能匹配医院现有FUS-1000全自动尿液分析仪使用。

包三：
（一）采购清单
	品目号
	标的名称
	规格
	年使用估量
	单位

	03-1
	清洁液（清洗液）
	50mL/瓶
	30
	瓶

	03-2
	血气、电解质和生化分析仪用电极盒
	血气、电解质、生化电极卡；各型
	25
	盒


（二）技术服务要求
[bookmark: _GoBack]03-1 清洁液（清洗液）
1、 包装规格：50mL/瓶
2、主要组成成分：次氯酸钠(有效氯浓度5.0%)
▲3、预期用途：产品为强碱清洗剂，用来去除残留在Sysmex自动血液分析仪中的溶血剂、细胞残液及蛋白质。
3、 方法学及测定原理：用来清洗仪器的检测部、旋转阀、全血吸引管道、血红蛋白比色池来预防蛋白的集结。
4、 适用于希森美康XN500、XN1000血球分析仪。

03-2 血气、电解质和生化分析仪用电极盒
1．型号、规格：血气、电解质、生化电极卡；各型。
2．结构及组成：由血气、电解质和生化分析仪用电极盒组成。
▲3．预期用途：该产品与cobas b 123 system系列分析仪一起使用，在医学临床上用于定量测定人全血样本中的氧分压（PO2）、二氧化碳分压（PCO2）、Ph、钠离子（NA+）、钾离子（K+）、氯离子（CI-）、钙离子（Ca2+）、红细胞压积（Hct）、总血红蛋白（tHb）、血氧饱和度（SO2）、还原血红蛋白（HHb），碳氧血红蛋白（COHb），氧合血红蛋白（O2HB）、高铁血红蛋白（MetHb）、胆红素（Bili）、葡萄糖（Glu）、乳酸（Lac ）等。

