
磋商项目技术、服务、商务及其他要求
（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、

采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离

的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1、采购项目概况

北川羌族自治县第三人民医院 CT 等设备全保服务采购项目

3.2、服务内容及服务要求

3.2.1 服务内容

采购包 1：
采购包预算金额（元）: 3,160,000.00

采购包最高限价（元）: 3,160,000.00
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3.2.2 服务要求

采购包 1：

标的名称：北川羌族自治县第三人民医院 CT 等设备全保服务采购项目

参数性质 序号 技术参数与性能指标
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2、技术、服务要求（实质性要求）

（1）保修范围：整机全保：设备

不限次数维修及所有配件更换。(服

务期内，其中“X射线计算机体层摄

影设备”球管若损坏，须提供一次球

管更换，费用包含在投标总价中，供

应商须在本条服务内容中报出此球

管费用，服务期内若更换采购人将一

次性支付球管费用给供应商；

（2）服务质量要求：保证开机率

≥95%（以每年 365 天计），若开机

率低于 95%的，每停机一天，延长保

修期 3天。

（3）工程师接到医院故障通知随

叫随到，全天候0.5小时内电话响应，

并提供解决方案，如解决方案需现场

维修，具有维修能力或资质的工程师

应在 4 小时内到达现场(包括节假

日)。

（4）中标人承诺更换的零部件为

原厂原装零部件(服务期内原厂未再

生产的设备和配件除外)，保证维修

后设备性能正常，符合国家技术标准

及质控要求。(提供承诺函，格式自

拟)

（5）服务期内，中标人在维修更

换配件时引发医院设备其他新故障

时，由中标人自行解决故障及配件，

全部费用由中标人支付。(提供承诺

函，格式自拟)

（6）服务期内，中标人每年对设

备提供≥6次定期维护、保养，计划

性定期(每三个月)的维修服务检测

包括设备的安全检查、影像质量检

查、设备除尘保养、运行状态检查等。

保养完成后整理所有保养资料以文

字报告形式(电子版及纸质版)提交

到采购人。

（7）提供全方位多种方式的技术



培训服务，确保采购人医务人员和相

关设备维护人员能正确的对设备进

行操作、维护，发挥设备的最大效益，

费用包含在报价总价中。

3.考核条件：服务期内，采购人有权

对中标供应商进行考核，满分100分，

得分 80 分以上为合格。
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3.2.3 人员配置要求

采购包 1：
无

3.2.4 设施设备要求

采购包 1：
无

3.2.5 其他要求

采购包 1：
无

3.3、商务要求

3.3.1 服务期限

采购包 1：



自合同签订之日起 1095 日

3.3.2 服务地点

采购包 1：
采购人指定地点

3.3.3 考核（验收）标准和方法

采购包 1：
验收交付标准和方法：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意

见》财库〔2016〕205 号和《关于进一步做好政府采购项目履约验收工作的通知》（绵财采〔2021〕
15 号）文件以及本项目采购文件与成交供应商响应文件进行验收。

3.3.4 支付方式

采购包 1：
分期付款

3.3.5 支付约定

采购包 1： 付款条件说明： 合同签订后，若未更换球管，则实际支付金额为合同总金额减去球

管金额后按比例支付（供应商须提供等额发票） ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额

的 13.00%。
采购包 1： 付款条件说明： 合同签订 6 个月后，若未更换球管，则实际支付金额为合同总金额

减去球管金额后按比例支付（供应商须提供等额发票） ，达到付款条件起 10 日内，支付合同

总金额的 10.00%。
采购包 1： 付款条件说明： 合同签订 12 个月后，若未更换球管，则实际支付金额为合同总金

额减去球管金额后按比例支付（供应商须提供等额发票） ，达到付款条件起 10 日内，支付合

同总金额的 10.00%。
采购包 1： 付款条件说明： 合同签订第 13 个月，若未更换球管，则实际支付金额为合同总金

额减去球管金额后按比例支付（供应商须提供等额发票） ，达到付款条件起 10 日内，支付合

同总金额的 13.00%。
采购包 1： 付款条件说明： 合同签订 18 个月后，若未更换球管，则实际支付金额为合同总金

额减去球管金额后按比例支付（供应商须提供等额发票） ，达到付款条件起 10 日内，支付合

同总金额的 10.00%。
采购包 1： 付款条件说明： 合同签订 24 个月后，若未更换球管，则实际支付金额为合同总金

额减去球管金额后按比例支付（供应商须提供等额发票） ，达到付款条件起 10 日内，支付合

同总金额的 10.00%。



采购包 1： 付款条件说明： 合同签订第 25 个月，若未更换球管，则实际支付金额为合同总金

额减去球管金额后按比例支付（供应商须提供等额发票） ，达到付款条件起 10 日内，支付合

同总金额的 13.00%。
采购包 1： 付款条件说明： 合同签订 30 个月后，若未更换球管，则实际支付金额为合同总金

额减去球管金额后按比例支付（供应商须提供等额发票） ，达到付款条件起 10 日内，支付合

同总金额的 10.00%。
采购包 1： 付款条件说明： 合同签订 36 个月后，若未更换球管，则实际支付金额为合同总金

额减去球管金额后按比例支付（供应商须提供等额发票） ，达到付款条件起 10 日内，支付合

同总金额的 11.00%。

3.3.6 违约责任及解决争议的方法

采购包 1：
违约责任：1．双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。2．如因供

应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购方造成损失或

侵害，包括但不限于采购方本身的财产损失、由此而导致的采购方对任何第三方的法律责任等，

供应商对此均应承担全部的赔偿责任。解决争议：1．在执行合同中发生的或与合同有关的争端，

双方应通过友好协商解决，经协商在 15 天内不能达成协议时，应提交合同履行地人民法院诉讼

解决。2．诉讼裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。3．除另有裁决外，诉讼费应由败诉方

负担。4．在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

3.4 其他要求

1、（实质性要求）因 3.3.1 服务期限处只能填写数字，服务期限最终以“自签订合同之日起 3
年，每一年期满前 1 个月进行服务质量考核，考核合格的继续履行合同，直至维保期满再次

采购。考核不合格的，采购方可终止合同且不负违约责任”为准。2、其他部分：其他采购需

求：本采购需求是采购人期望获得供应商在满足基本采购需求基础之上的更优化的需求，希

望供应商为采购人提供更加优质的合同履约质量，这样更能充分保证质量。供应商可以根据

自身情况据实提供，未提供不会导致其响应无效，但会影响其综合评价情况。有关情况，详

见评分标准。 （1）供应商需提供服务方案，内容包括但不限于①服务总体流程、②技术

保障方案、③备件库及备用机储备、④配件保障方案、⑤维保服务质量保障措施、⑥运

维安全管理、⑦培训计划、⑧巡检方案、⑨应急管理制度及方案、⑩维保资料档案管理

等。 （2）供应商需具备相应的从业经验和专业人员。 3、（实质性要求）服务标准：（1）
供应商应当保证提供的所有货物和服务符合国家现行有关质量标准或者优于国家现行相关

行业技术规范（或标准）及国家强制性标准。（2）如果本项目采购需求中引用的相关标准有

最新版本的均以最新标准执行，采购活动中已经作废失效的，在评审中和履约中自动不再适

用。
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