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第五章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他

商务要求 

一、采购项目清单 

序号 货物名称 计量单位 数量 是否允许进口 备注 

1 黄金微针多功能平台 台 1 否  

 

二、技术要求（实质性要求） 

1、性能要求：多功能治疗设备，适用于去除病变组织或者改变局部组织形态，来

达到组织凝固、汽化的目的。 

临床适用于： 

（1）面部皮肤松弛、抬头纹、鼻唇沟、鱼尾纹等； 

（2）毛孔粗大、痤疮疤痕、肤色暗沉等； 

（3）腋臭治疗，妊娠纹、颈纹治疗； 

2、技术参数 

（1）RF输出功率：0-45W可调； 

（2）RF输出频率：1MH； 

（3）RF输出模式：连续 、脉冲输出； 

（4）微针射频（MFR/MicroRF）模块： 

①输出功率：0-32W可调； 

②输出模式：连续 、脉冲输出； 

③脉宽：0-12000ms连续可调； 

④治疗模式：双极 

⑤安全温度可控范围：55-110℃ 

⑥治疗深度：0.5-6mm可调 

⑦电极型号：49、25、15、9 

⑧负压吸力＞-90KPA 
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⑨安全监控：治疗头自带温度检测功能，实时反应治疗组织实际温度 

⑩智能反馈控制系统:在接近设定最高温度时，仪器自动根据温度调节输出

能量，达到设定温度，自动切断能量输出。 

（5）低温修复模块 

能量档位：1—5档可调 

治疗模式：滑动模式 

滑动模式输出时间范围：1—30min 

（6）FocusRF 模块 

输出功率：0-45W可调 

安全温度可调范围：38-48℃ 

滑动模式输出时间范围：1—30min 

具有自动温控检测系统，实时有声反馈监测温度 

手柄治疗面积：1.4cm² 、7.8cm² 

（7）具有自动计数功能 

（8）具有阻抗自动检测和能量智能自动匹配功能； 

（9）具有远程可升级功能； 

（10）输出强度误差：≤±20％ 

（11）输入电压：～220V、50Hz 

（12）输入功率：350VA 

（13）工作噪声不大于 65dB（A计权） 

（14）主机尺寸：(453mm * 457mm * 1200mm)±5mm(长、宽、高)。 

三、商务要求（实质性要求） 

1、供货时间：合同签订后 30个日历天内完成、供货、安装、验收并投入使用。 

2、送货地点：达州市中西医结合医院。 

3、履约验收： 

3.1 货物送达后，成交供应商应按采购人通知时间到达现场按采购人要求组织安

装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需费用应包含在投标报价中，

不另行计价。 



 

40 

3.2 成交供应商应就产品的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术

人员进行培训。直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修

工作。  

3.3 供应商须保证提供的货物(包括零部件)是全新的，完全符合国家、行业规定

的质量、规格和性能要求等技术标准。 

3.4 严格按照政府采购相关法律法规、行业标准、招标文件的要求、成交供应商

投标文件的内容及政府采购合同规定的标准进行验收。 

3.5 验收结果合格的，采购人按合同条款支付采购资金；在约定时间内经整改后

验收结果仍然不合格的，采购人将不予支付采购资金。 

3.6 存在国家强制规定或行业标准的遵照相关规定执行。 

4、质保期： 

4.1 质保期至少 1 年，有行业规定的按照行业标准执行。质保期内成交供应商免

费负责设备维修及抢修，质保期内同一部件出现 2次故障，由产品生产厂商工程师判

断，属于部件问题的，更换新部件。 

5、售后服务要求： 

5.1 在质保期内，供应商提供因非人为因素导致仪器故障全部免费修理（包括维

修中使用的零配件及人工、交通等费用）。 

5.2 维修响应时间:提供售后服务电话，若仪器设备发生故障，接到报修电话后 2

小时内做出响应，24小时内到达现场。 

5.3 设备到达医院后，供应商应派专职工程师上门进行免费安装，调试。 

5.4 设备安装后，供应商应免费为医院提供设备操作、维修培训及学术支持。 

5.5 供应商应定期对设备进行技术性保养、校准，确保设备正常运行。 

6、付款方式：交货验收合格后 10 个工作日内采购人向成交供应商支付合同金额

的 95%，剩余合同金额在验收合格满 1 年后支付。 

 

注：本技术规格及要求仅作为描述产品参考，并非此次采购唯一指定产品及要求。

供应商可根据实际情况，在完全满足或优于这些技术参数的前提下，提供质量更优、

性价比更高、服务更到位的产品（需提供性价比对照比较表）。 




